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Kommentaar on ajendatud ajakirjas 
Eesti Arst (2020;99(1)) i lmunud 
ü levaatear t ik l i s t ,  m is käsit les 
magnetresonantstomograaf iaga 
(MRT) seotud riske. Mõned artiklis 
esitatud vä ited MRT-uur ingute 
ohtude kohta elektril ise kardio-
stimulaatoriga (EKS) ja implan-
teeritava kardiodefibril laatoriga 
(ICD) haigetele on eksitavad ning 
tekitavad kardioloogide hinnangul 
põhjendamatult segadust. Seetõttu 
on vaja teemat kommenteerida ka 
kardioloogidel. 
Eestis on hinnanguliselt 6600 
erineva elektrilise südameseadmega 
patsienti (1). Uuringute alusel vajab 
kolmandik patsientidest esimese 
nelja implantatsioonijärgse aasta ja 
kuni 75% patsientidest elu jooksul 
MRT-uuringut (2, 3). Hirmu tõttu 
magnetvä ljast t ingitud häirete 
tekke ees seadme töös või elektroo-
dide kuumenemisest ja liikumisest 
põhjustatud koekahjustuse ees on 
pikka aega põhjendamatult loobutud 
MRT-uuringutest neil haigetel. See 
põhjustab viivitusi haiguste diag-
noosimisel ning väärdiagnoose, eriti 
onkoloogiliste ja neuroloogiliste 
haiguste puhul (4). 
V i imaste aastate jooksul on 
viidud läbi hulgaliselt uuringuid, 
milles on kontrollitud tingimustes 
tehtud MRT-uuringud ka vanemate, 
mitte MRT-kindlate südameseadme-
tega. Uurimustes ei leitud kliiniliselt 
olulisi häireid seadmete töös ega 
probleeme elektroodidega, mistõttu 
võib pidada kontrollitud tingimustes 
tehtud MRT-uuringuid ka vanemate 
implanteeritud seadmetega haige-
tele ohutuks (2, 5–8). Järelikult kaob 
kliinilises praktikas vajadus eristada 
MRT-kindlaid ja mitte MRT-kindlaid 
seadmeid. Siinkohal tuleb märkida, 
et Eestis on viimase 5 aasta jooksul 
implanteeritud valdavalt uuemaid 
MRT-kindlaid seadmeid. 
Kontrollitud tingimustes läbi 
viidud MRT-uuring südameseadmega 
haigetele tähendab standardisee-
ritud, protokollipõhist lähenemist, 
mis seisneb seadme programmee-
rimises enne ja pärast protseduuri 
ning patsiendi protseduuriaegses 
jälgimises. Eesti Kardioloogide Seltsi 
rütmihäirete töörühm on andnud 
välja soovitused MRT-uuringu tege-
miseks elektrilise südameseadmega 
haigel. Neist soovitustest lähtudes on 
elektriliste südameseadmetega tege-
levates haiglates antud välja eraldi 
tegevusjuhendid MRT-uuringu läbi-
viimiseks. Soovituste kohaselt tuleb 
alati enne MRT-uuringut stimulaator 
programmeerida ohutusse režiimi, 
mis stimulaatorist sõltumatul haigel 
tähendab seadme väljalülitamist ja 
stimulaatorist sõltuval haigel selle 
asünkroonseks muutmist. Juhendi 
kohaselt on MRT-uuring vastunäi-
dustatud haigetele, kelle implan-
tatsioonist on möödas alla 6 nädala, 
kel on epikardiaalsed või kasutuseta 
südamesisesed elektroodid või kes 
on stimulaatorist sõltuvad, kuid 
kel le st imulaatori prognoositav 
eluiga on alla poole aasta. 
Eurostati andmetel tehti 2017. 
aastal Eestis ligikaudu 62 000 MRT-
uuringut (9). Aasta l 2019 tehti 
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 70 
MRT-uuringut elektrilise südame-
seadmega patsiendile (vt tabel 1). 
Probleeme seadme või elektroodi-
dega ei ilmnenud ühelgi uuringul. 
Ühel patsiendil, kel seade oli hiljuti 
implanteeritud, lükati uuring edasi. 
Arvestades seadmetega patsien-
tide arvu Eestis, võib eeldada, et 
tegelikult võiks MRT vajadus selles 
patsiend irühmas ol la olu l i selt 
suurem. Autorid peavad selle põhju-
Tabel 1. Aastal 2019 tehtud MRT-uuringud elektrilise 
südameseadmega haigetel Põhja-Eesti Regionaalhaiglas
Seadistatud režiim Suunanud arsti eriala Uuritav piirkond
Välja lülitatud – 30











Hematoloog – 1 
Muud erialad - 4






Kaela piirkonna pehmed 
koed – 3
Põlveliiges – 1
Rind – 1 
Ravitüüp
Ambulatoorne – 35 
Statsionaarne – 35 
Seadme MRT-kindlus
MRT-kindel – 35 
Mitte MRT-kindel – 35 
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seks just arstkonna puudulikku 
informeeritust.  
Kokkuvõtteks
Elektrilise südameseadme olemasolu 
ei ole vastunä idustuseks MRT-
uuringu tegemisel, kui jälgitakse 
väljatöötatud juhendit. Eestis on 
kuues haiglas loodud võimekus 
tööpäevadel südameseadmeid enne 
ja pärast MRT-uuringuid program-
meerida (v t rütmihäirete kabi-
nettide kontaktid). Stimulaatori 
olemasolu ei tohiks raviarsti teadma-
tusest saada takistuseks patsiendi 
uuringute või ravi kättesaadavusele. 
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Rütmihäirete kabineti kontakttelefonid 
Ida-Tallinna Keskhaigla  ..................................................................620 7426
Ida-Viru Keskhaigla .........................................................................512 3981
Lääne-Tallinna Keskhaigla  ............................................................650 7308
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Pärnu Haigla ....................................................................................5326 9619
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korral aju väikeste arterite 
haiguse tunnused 
Magnetresonantstomograafilisel 
uuringul (MRT) ilmestuvad sageli 
hüpertensiivsed kolded aju valge-
aines ja lakunaarse infarkti kolded, 
mis kulgevad asümptomaatiliselt. 
Nende tekkepõhjuseks peetakse aju 
väikeste veresoonte kahjustusest 
tulenevat fokaalset aju isheemiat. 
Kirjeldatud muutuste olemasolu 
seostatakse hilisema vaskulaarse 
dementsuse kujunemisega.
Obstruktiivset uneapnoe (OUA) 
iseloomustab hüpokseemia teke 
une ajal. OUAd peetakse mitmesu-
guste kardiovaskulaarsete häirete 
riskiteguriks.
Tai ja USA teadlaste ühistöös 
analüüsiti MRT-uuringul ilmestu-
vaid aju valgeaine hüpertensiivsete 
kollete ning lakunaarse infarkti 
kollete esinemist OUA-patsientidel 
võrdluses isikutega, kel polnud 
OUA ilminguid. Tehti metaana-
lüüs andmebaasides EMBASE ja 
Pub Med ning Cohrane uurin-
gute kohta, mida oli 2019. aasta 
mai seisuga refereeritud. Kokku 
leiti vastaval teemal 14 vaatlus-
uuringut, kus käsitleti 4335 OUA-
patsiendi MRT-uuringu andmeid. 
Ilmnes, et võrreldes isikutega, 
kel polnud OUA, leiti MRT-uuringul 
OUA-patsientidel oluliselt sageda-
mini asümptomaatiliselt kulgevaid 
lakunaarse infarkti koldeid (riski-
suhe 2,31) ning hüpertensiivseid 
koldeid valgeaines (riskisuhe 1,78).
Uur ing u andmed v i itavad 
sellele, et lisaks mitmesuguste 
teiste kardiovaskulaarsete häirete 
kujunemise riskile on OUA-patsien-
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